
Bijlage B Stroomschema desinfectie niet-disposable instrumentarium
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Intacte huid Slijmvliezen
Niet-intacte huid of  

slijmvliezen, steriele 
lichaamsholten

Zo nodig voorreinigen Zo nodig voorreinigen

Handmatig reinigen  
in water met  

reinigingsmiddel 

Neem af met vochtig 
doekje (water met even-
tueel reinigingsmiddel)

Voorkeur: reiniging + 
desinfectie in desinfec-

terende wasmachine

Alternatief: handmatige 
reiniging in oplossing 

van instrument- 
reinigingsmiddel

Bij lange duur tot verdere 
verwerking: bewaar in 
oplossing van instru-

mentreinigingsmiddel

Voorkeur steriliseren
Alternatief: chemische 

desinfectie door  
inwrijven met alcohol*

Alternatief: chemische 
desinfectie met door 
fabrikant aanbevolen 

middel

 Voorkeur: reiniging + 
desinfectie in desinfec-
terende wasmachine.

Alternatief: handmatige 
reiniging in oplossing  

van instrument-  
reinigingsmiddel

Na reinigen inwrijven  
met alcohol*

Verpakken

Steriliseren in autoclaaf

Ja Nee

Komt in 
contact met…..

Kan 
worden onder-

gedompeld?

In 
contact 

geweest met bloed 
of lichaams- 

vocht

* Ga na of het materiaal bestand is tegen alcohol

Ja Nee

Ja Nee

Geen extra actie

Niet-kritisch  reinigen / reingingsstap

Semi-kritisch  reinigen + desinfecteren / desinfectiestap

Kritisch  reinigen + steriliseren / sterilisatiestap

Gecombineerde reinigings- +/ desinfectiestap


